
L’institut pour l’utilisation sécuritaire des 
médicaments du Canada (ISMP Canada) 
est un organisme indépendant sans but 
lucratif.  L’institut recueille et analyse les 
déclarations d’incidents et accidents liés 
à l’utilisation des médicaments et formule 
des recommandations pour améliorer la 
sécurité des patients. 
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ALERTE : Potentiel d’une «entrée multiple» avec les pompes à perfusion 

Le 25 août 2006, à la demande de la US Food and Drug 
Administration (FDA), la police fédérale américaine a saisi 
des pompes à perfusion SE Alaris (anciennement les 
pompes à perfusion Alaris Signature Edition) des usines de 
fabrication de Cardinal Health.1 Selon la FDA, les pompes 
qui ont été confisquées ont un défaut de conception appelé 
«entrée multiple» qui peut occasionner une perfusion 
accélérée de médicaments.1 Les pompes SE Alaris sont 
utilisées actuellement au Canada, et ce bulletin fournit de 
l’information aux établissements de santé canadiens sur ce 
problème potentiel. Des déclarations d’événements liés aux 
entrées multiples ont été reçues par l’ISMP (US)2,3 et la 
FDA.4 Cette problématique a déjà été soulevée dans une 
Alerte de l’ISMP (US) au début de l’année 2006. L’ISMP 
(US) a aussi reçu des déclarations d’accidents liés aux 
entrées multiples avec les pompes à perfusion SIGMA 
8000 et 6000+.3 Un rapport de risques et de retrait de 
marché de l’Institut ECRI indique que leurs essais ont 
démontré le potentiel d’entrée double sur d’autres modèles 
de pompes à perfusion ainsi que d’autres dispositifs 
médicaux qui ont des «interrupteurs à membrane».5 Les 
professionnels de la santé doivent être vigilants quant à la 
possibilité d’un accident lié à une entrée multiple lors de la 
programmation des pompes à perfusion.  
 
Une «entrée multiple» (ou une «double entrée») se 
produit lorsqu'un chiffre est saisi deux fois bien que 
l'opérateur n'ait enfoncé la touche 
qu'une fois.1,3 Si elle n'est pas 
détectée lors du contrôle de 
programmation, l'entrée multiple 
peut entraîner des préjudices 
graves ou la mort du patient.6 Par 
exemple, une patiente a reçu une 
perfusion accélérée d’oxytocine alors 
que la vitesse de perfusion prévue de la pompe SE Alaris 
était de  36 mL/h mais à cause de l’entrée multiple, la 
vitesse enregistrée était de 366 mL/h.4 L’établissement a 
déclaré onze événements similaires, dont des accidents 
impliquant l’insuline, le sulfate de magnésium et 
l’alimentation parentérale.4  
 
Les recommandations suivantes résultent de l’Alerte de 
l’ISMP3 et d’une lettre de retrait de marché d’un dispositif 
médical de Cardinal Health.6 Elles permettent de réduire 
les accidents potentiels liés aux entrées multiples résultant 
en une perfusion accélérée de médicaments : 
• Adopter une bonne position. Lorsque vous effectuez 

la programmation de la pompe, tenez-vous directement 
en face du clavier (la pompe devrait être placée 

idéalement à la hauteur des yeux pour assurer une 
meilleure visibilité) afin d'enfoncer chaque touche à la 
bonne profondeur. 

• Vérifier l’affichage à l’écran. Lorsque vous programmez 
une pompe ou que vous en modifiez les paramètres, 
comparez toujours le traitement prescrit du patient qui 
apparaît sur le registre d'administration des médicaments, 
l'ordonnance originale ou l'appareil de traitement de 
code à barres, avec les paramètres qui sont affichés 
sur la pompe pour des fins de vérification, avant 
l'administration ou la reprise de la perfusion. 

• Écouter les tonalités de la pompe. Lorsque vous 
effectuez la programmation de la pompe à perfusion, 
enclenchez toujours la fonction de sonorité qui permet 
de générer un son à chaque fois qu’un chiffre est saisi. 
Concentrez-vous pour écouter le nombre de «bips» 
lorsque vous effectuez la programmation de la pompe 
intraveineuse; chaque «bip» devrait correspondre à la 
saisie d'un seul chiffre. Une double tonalité inattendue 
pourrait indiquer une entrée multiple. 

• Observer la vitesse de perfusion. Avant de quitter la 
chambre du patient, observez la chambre compte-
gouttes de la tubulure intraveineuse pour voir si la 
vitesse de perfusion observée est plus rapide ou plus 
lente que celle prévue. (Une vitesse de perfusion de 36 
mL/h a un débit plus lent qu’une vitesse de perfusion 

accidentelle de 366 mL/h ou de 
336 mL/h).   

• Demander une double-vérifi-
cation indépendante pour les 
médicaments de niveau d’alerte 
élevée. Avant de commencer 
ou de changer une perfusion 
contenant un médicament de 

niveau d’alerte élevée, identifié par le centre 
hospitalier, demandez une double-vérification indépen-
dante des paramètres de la pompe par un autre 
professionnel de la santé. 

• Utiliser un système d’alertes liées aux doses. 
Utiliser une pompe à perfusion «intelligente» avec un 
logiciel conçu pour réduire les accidents de dosage en 
avertissant le professionnel de la santé quand la dose 
sécuritaire ou la vitesse de perfusion a été dépassée 
en cours de programmation. Cela aidera à la détection 
d’entrées doubles et des accidents liés à celles-ci avant 
que la perfusion ne soit débutée.  

 
La compagnie Cardinal Health a signalé qu’ils sont 
«actuellement en train d’effectuer des essais sur une 
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modification qui réduira la sensibilité du clavier» mais ceci 
«nécessitera une validation de produit ainsi qu’une 
approbation de la FDA»7 pour des fins d’utilisation aux 
États-Unis. Cardinal Health a informé l’ISMP Canada 
qu’une lettre d’avertissement et des  étiquettes de mises en 
garde (qui devront être apposées sur chaque pompe à 
perfusion SE Alaris) ont été expédiées aux clients 
canadiens. Santé Canada en a été informée et surveille 
actuellement la situation; de plus, des informations seront 
disponibles sur le site web (http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-
mps/medeff/advisories-avis/prof/_2006/alaris_infusion-
perfusion_pump-pompe_nth-aah-fra.php). 
 

Les professionnels de la santé sont invités à déclarer 
des événements liés aux pompes à perfusion : 
1. À la ligne téléphonique directe de Santé Canada, 

déclaration pour les instruments médicaux, au 1-800-
267-9675; 

2. Le fabricant de la pompe à perfusion (en plus de 
Santé Canada); 

L’ISMP Canada a mis sur pied un programme volontaire de 
déclaration des accidents liés à la médication (incluant les 
accidents évités de justesse). Partagez votre information en 
ligne au www.ismp-canada.org/err_report.htm, par courriel 
à info@ismp-canada.org ou par téléphone au 416-733-
3131 ou au 1-866-544-7672 (1-866-54-ISMPC). 
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